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CONSULTE AQUI
VIDEO DE CAPACITACION

Consulte en www.eufar.com como realizar limpieza con Detergente

Multienzimatico BONZYME® antes de iniciar este protocolo

NO DILUIR, list i
isto para usar Siempre use elementos

de proteccion personal.

Previamente el
instrumental y
material termosensible
debe lavarse con
BONZYME®Detergente
Multienzimatico

1. Agregue al envase todo el contenido

del activador adjunto y tape.

5?3:;23:" 2. Agite fuertemente, para que

P esperiida GLUTFAR® Plus HLD se active.
: Esta solucién quedard activa por 30
dias, registre la fecha de expiracién en
la etiqueta del envase.

3. Sumerja el instrumental limpio y seco
en GLUTFAR® Plus HLD, de forma
que quede completamente cubierto,
en recipientes preferiblemente
plasticos.

4. Tape elrecipientey deje eninmersiéon
por un minimo de 5 minutos.
*Evite que el instrumental quede por largo
tiempo en inmersion.

5. Enjuague los elementos con agua
potable o agua destilada.

6. Seque con aire comprimido limpio
y/o compresas o panos absorbentes
limpios (de preferencia estériles).

Si reutiliza la solucién de GLUTFAR® Plus
HLD:

7. Siempre marque la fecha y hora de
utilizacion.

8. Antes de la desinfeccion, utilice las
tiras de verificacion de concentracién
de Glutaraldehido para verificar la
eficacia del principio activo. Siindican
un valor menor o igual a 1.5%,
descarte la solucion.
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